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Dank u voor de aanschaf van de KANGAROO JOEY™ Enterale voedingspomp.  
Als u dit apparaat met de nodige zorg behandelt, blijft het u jarenlang accuraat en betrouwbaar van dienst.
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Dit product bevat software waarvan Tyco de enige eigenaar is.  Tyco verleent de gebruiker een niet-exclusieve 
en beperkte licentie om de software te gebruiken in overeenstemming met de bedieningsinstructies.  Een 
kopie van de licentie kan worden verkregen bij Tyco.
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Sectie I — Algemene informatie

De KANGAROO JOEY enterale voedingspomp is een eenvoudig te gebruiken en nauwkeurige enterale voedingspomp.  Het apparaat 
kan gemakkelijk worden geprogrammeerd om patiënten te voorzien van continue of onderbroken voedseltoediening en kan 
automatisch spoelen in combinatie met KANGAROO ePump voedings- & spoelsets.

Gebruiksinterface:
• 	 Intuïtieve gebruiksinterface 

• 	 Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting

• 	 Hulp bij bedienen en instellen door stap-voor-stap aanwijzingen

• 	 LED-indicatoren voor de status van de pomp die goed afleesbaar zijn in verlichte en donkere ruimten

Ergonometrie:
• 	 Stil bij gebruik

• 	 Compact en fraai ontwerp

• 	 Te gebruiken op tafel of bevestigd aan infuuspaal

• 	 Eenvoudig te laden pompsets

• 	 Transparante bovenklep ter bescherming van pompset

• 	 Waterbestendig

•	 “Soft Touch” rubberen behuizing voor een goede grip en druppelbescherming

•	 “Snelsluitende” paalklem voor een eenvoudig bevestiging van de pomp

Functies:
• 	 MISTIC (Magnetic Intelligent Set Type Identification Connector) Feed-Only vs. Feed & Flush Set identificatiesysteem voor een 

exacte match tussen de gebruiksinterface van de pomp en de pompset

• 	 Automatisch Anti-Free-Flow (AFF) systeem 

• 	 Geluidsalarm bij problemen of laadcondities van een pompset

• 	 Pomp kan onder schuine hoek worden gebruikt waardoor pompset geen druppelkamer nodig heeft

• 	 Sensortechnologie detecteert doorstroom in beide richtingen

• 	 Continue voeding, onderbroken voeding en spoelmogelijkheid

• 	 Autopreparatie functie maakt tijdrovend handmatig prepareren overbodig

• 	 Mogelijkheid tot pauzeren met opnieuw starten 

•	 “Keep Tube Open” (KTO) functie

• 	 Gegevens over laatste 72 uur voeding en spoelen worden opgeslagen

•	 15 talen

•	 Alle sets die kunnen worden gebruikt bij de KANGAROO ePump enterale voedingspomp kunnen ook worden gebruikt bij de 
KANGAROO JOEY enterale voedingspomp.
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Service:
• 	 Seriële I/O-poort voor gegevensoverdracht en software-updates

• 	 Oplaadbare en vervangbare lithiumion-batterijpak voor 18 uur back-upstroom

•   Eenvoudig te verwijderen stroomkabel

Afbeelding 1A.  Functies, voor- en achteraanzicht van KANGAROO JOEY enterale voedingspomp

Menuselecties

KnoppenToetsen 
voor menuselecties

Gra�sch scherm VOORZIJDE

Klep

TERUG

Batterijklep (Seriële I/O-poort
 bevindt zich ACHTER

 de batterijdeur)

Aansluiting voor 
stroomadapter

Bevestigingspunt
 voor montage

 aan infuuspaal

Batterijstatus

Aan/uit-knop

Uitvoertotalen

Toedieningsinstellingen

Status-LED's

Statusregel
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Afbeelding 1B.  Laadruimte voor KANGAROO JOEY enterale voedingspompset.

Laadruimte 
voor voedingset

Sectie II — Veiligheid en waarschuwingen

LET OP:  Op grond van de Amerikaanse federale wetgeving mag dit product uitsluitend worden verkocht door of op voorschrift van een arts.
  1.	 Lees deze handleiding helemaal door voordat u de KANGAROO JOEY enterale voedingspomp in gebruik neemt.
  2. 	 Gebruik dit instrument niet in de nabijheid van ontvlambare narcotica. 
  3. 	 Trek de netvoedingskabel er uit voordat u het apparaat reinigt of er onderhoud aan pleegt.
  4. 	 De KANGAROO JOEY enterale voedingspomp heeft een stroomkabel van medische kwaliteit met twee pennen die speciaal ontworpen is 

voor exclusief gebruik met het oplaadcircuit voor de lithium-ion-accu van de KANGAROO JOEY voedingspomp. Gebruik van een andere 
stroomkabel of gelijkstroomadapter kan schade aan het oplaadcircuit en de accu van de KANGAROO JOEY voedingspomp 
veroorzaken. Gebruik uitsluitend de meegeleverde stroomkabel voor het opladen van uw KANGAROO JOEY voedingspomp via het 
elektriciteitsnet. Gebruik bij deze pomp uitsluitend de speciale KANGAROO JOEY enterale voedingspomp stroomkabel (met ingebouwde 
stroomadapter). Zie Sectie XIII - Reserveonderdeelnummers van de stroomkabel.

  5. 	 Gebruik bij dit apparaat uitsluitend KANGAROO JOEY enterale voedingspomp pompsets. Deze pomp is niet compatibel met andere 
pompsets.

  6. 	 Voor hercertificering, zie Sectie VI - Hercertificering van prestaties. Neem contact op met een bevoegd Biomedical-technicus of met de 
fabrikant (Sectie XI - Klantenservice) voor andere integriteitscontroles.

  7. 	 Neem contact op met klantenservice (Sectie XI) voor service of technische informatie.
  8. 	 Open de behuizing niet. Er bevinden zich geen onderdelen in de pomp die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Als het 

instrument wordt geopend kan dit de prestaties van het apparaat verstoren en vervalt de garantie. Zie voor het vervangen van de batterij 
Sectie VIII.  

  9. 	 Verwijder oude, op batterijen werkende elektronische apparatuur volgens de regelgeving voor het verwijderen van verouderde apparatuur.
10. 	 De reinigingsfrequentie en -methode moeten in overeenstemming zijn met de regelgeving voor het reinigen van niet-steriele 

instrumenten. Zie Sectie VII - Reiniging, voor instructies over het schoonmaken van de KANGAROO JOEY enterale voedingspomp.
11.	 Zie Sectie III — Pictogrammen en hun betekenis en Sectie X - Specificaties en symbolen voor aanvullende veiligheidsinformatie.
12. 	 Dit apparaat is zo ontworpen dat niet-beheerste elektromagnetische of andere interferentie van externe bronnen zo min mogelijk invloed 

heeft. Gebruik in de nabijheid van dit instrument geen apparaten die de betrouwbaarheid en prestaties negatief kunnen beïnvloeden.
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13.  	 WAARSCHUWING:  De seriële I/O-poort (zie Afbeelding 1A) is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de fabrikant.

	 Elk accessoire dat kan worden aangesloten op de seriële I/O-poort en dat niet voldoet aan de betreffende veiligheidsvereisten van dit 
instrument kan het veiligheidsniveau van de pomp reduceren. Hoewel klanten wordt afgeraden de seriële poort van de pomp te gebruiken, 
dient bij het toch gebruiken van deze poort het volgende in acht te worden genomen:

	 •  Het accessoire is speciaal gecertificeerd als zijnde te hebben voldaan aan de veiligheidseisen voor accessoires te gebruiken met de 
pomp en de veiligheidscertificatie van het accessoire is vastgesteld overeenkomstig de betreffende IEC 60601-1 en/of IEC 60601-1-1 
geharmoniseerde nationale norm.

	 •  Het gecertificeerde accessoire mag nooit worden aangesloten op de seriële I/O-poort terwijl de pomp in gebruik is voor het enteraal 
voeden van een patiënt.

14.	 LET OP:  Deze enterale voedingspomp mag alleen worden gebruikt bij patiënten die de door de pomp geleverde flowsnelheden en 
nauwkeurige doseringen aankunnen. Premature kinderen hebben mogelijk een nauwkeuriger dosering nodig dan voor deze enterale 
voedingspomp is opgegeven. Voor optimale nauwkeurigheid moet de bovenkant van het startvolume van voeding zich 
6 inches (15,24 cm) boven de pomp bevinden. Gebruik voedingssets niet opnieuw en vermijdt het uitrekken van het 
siliconenrubber om de pomprotor.

15.	 Probeer niet de klep in de klepeenheid van de voedingsset te draaien. Draaiing van de klep kan alleen door de pomp worden bewerkstelligd 
als de klepeenheid op de juiste wijze in de pomp is geplaatst.

16.	 Als voedingssets dienen te worden doorgespoeld, wordt het aanbevolen deze door te spoelen terwijl ze in de pomp zijn geplaatst. 

17.	 De KANGAROO JOEY enterale voedingspomp is geprogrammeerd om de nauwkeurigheid te optimaliseren door rekening te 
houden met de viscositeit van voeding. Verdunde voeding met een lage viscositeit neigt te worden geleverd als water en 
levert aldus aan de hoge zijde van de nauwkeurigheidsspecificatie.

18.	 LET OP:  Zorg dat de opening voor de zoemer vrij is tijdens de normale werking, zodat het alarm duidelijk kan worden herkend.

19.	 LET OP:  Als de batterijcel die voor dit apparaat wordt gebruikt verkeerd wordt gebruikt, bestaat de kans op brand of het vrijkomen van 
chemicaliën. Niet uit elkaar halen, niet verhitten boven 100°C (212°F) of verbranden.

Sectie III - Pictogrammen en hun betekenis

Modus Activeren 
Verticaal bewegende druppel in 
GEACTIVEERD-scherm geeft Activeren-modus	 		

Batterijsymbolen
• Volledig opgeladen
• 2/3 of minder opgeladen 
• 1/3 of minder opgeladen
• Batterij bijna leeg (nog max. 15 minuten)	 			 

Indicator automatisch prepareren 
Bij het automatisch prepareren zal de balk oplopen 
om aan te tonen dat de functie automatisch prepareren actief is.	

Instelling volume
Toont instelling van het alarmvolume.				  



KANGAROO JOEY™  5 Enterale voedingspomp

Probleemindicator
Pomp is gestopt 
totdat de fout is opgelost.					   

 

Informatie-indicator
Dit geeft alleen informatie aan en 
vereist geen directe handeling.	 				  

Indicator van EZ-pompmodus
Geeft aan dat de EZ-pompmodusfunctie is geactiveerd.	 	

Communicatie-indicator
Geeft aan dat de communicatiefunctie is geactiveerd.			 

Te leveren volume-indicator
Geeft aan dat een TLV is geprogrammeerd.	 			 

Keep Tube Open
Geeft aan dat de functie Keep Tube Open actief is.			 

Sectie IV — Gereedmaken voor eerste gebruik

De kabel van de stroomadapter plaatsen
Steek de stroomkabel in de A/C Adapter-poort op de achterkant van de pomp.  Zie Afbeelding 1A voor de positie van deze poort.  

LET OP: Het is belangrijk dat u controleert of de stroomstekker helemaal in de pomp is geplaatst voor een goede werking. Als het 
scherm aangeeft dat de pomp op batterijen werkt nadat de stroomadapter is aangesloten, moet u controleren of de stekker van de 
adapter helemaal tegen de pomp aanzit.

Afbeelding 2A.  Correcte 
uitlijning van de 
stroomadapterstekker 
ten opzichte van de 
adapteraansluiting op de 
pomp.

Stroomadapter Stekker voor 
stroomadapter

De stekker kan maar op één manier 
in de pompaansluiting worden gestoken

AC Adapter
Plug

AC Adapter
Port

scale 2:1

Trek de stekker er nooit uit door aan de kabel te trekken.

(Er is een verlengkoord verkrijgbaar waarmee de wandstekker kan worden gescheiden van de stroomtransformator, zie Afb. 2B. Het 
bestelnummer van de verlengkabel staat op pagina 38.)
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Afbeelding 2B.

Gebruik van de batterij
De batterij wordt gedeeltelijk opgeladen verpakt. Laad de batterij op zes uur voordat het apparaat zonder netspanning gebruikt.  

Het wordt aanbevolen om de batterij volledig op te laden voordat de pomp op louter batterijstroom wordt gebruikt.  Het batterijpak 
wordt continu opgeladen als de pomp op de netspanning is aangesloten, ook als de pomp in bedrijf is.   Het duurt zes uur voordat 
het batterijpak volledig is opgeladen. 

Een nieuwe batterijpak levert ongeveer 18 uur stroom voordat deze opnieuw moet worden opgeladen.

Gebruik van de paalklem
De KANGAROO JOEY enterale voedingspomp kan worden aangesloten op een verticale paal met de paalklem die bij de pomp is 
geleverd (er kan ook een flexibele armpaalklem worden aangeschaft en aan de verticale paal worden bevestigd – Afb. 3B).  De 
paalklem biedt de mogelijkheid dat de stroomkabel aangesloten blijft, zodat de kabel niet per ongeluk kan worden verwijderd of 
wegraakt.  Wikkel de kabel rond de kabelwikkelpunten om ervoor te zorgen dat de kabel bij de pomp blijft.

Schuif de paalklem op het montage-tapeinde aan de achterzijde van de pomp (Afbeelding 3A), om deze op de paal te bevestigen. 
Draai de hendel om de aansluiting te vergrendelen. Draai de hendel niet te vast of te los.

Afbeelding 3A.
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Afbeelding 3B.  De paalklemmen aansluiten en gebruiken.

Sectie V — Instructies voor het gebruik

Snel aan de slag

1. 	 Druk op     AAN/UIT rechtsonder op het bedieningspaneel.

2. 	 Open de blauwe klep waarmee de laadruimte van pompset is afgesloten.

3. 	 Een pompset laden (raadpleeg Afbeelding 4):

	 • 	 Pak de vingerlip op de klep vast en duw deze in de opening aan de voorzijde (1).

	 • 	 Pak de zwarte ringhouder vast en wikkel de slang voorzichtig rond de rotor (2). Trek op aan de houder en steek in de opening 		
	 aan de achterzijde (3).  Rek de siliconenslang niet uit.
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	 • 	 Duw de vingerlip naar rechts om er zeker van te zijn dat de klep goed in de houder is bevestigd.

	 • 	 Sluit de blauwe klep.

	 (Opmerking:  statusregel van scherm moet SET GELADEN weergeven. 

4. 	 Hang de pompsetzak zodanig dat de bovenzijde van het beginvolume van voeding zich 6 inches (15,24 cm) boven 
de pomp bevindt (Afbeelding 4B).  

5.	 Voor een directe controle op de preparatie van de pomp: druk op POMP PREPAREREN en houd vervolgens de knop(pen) 
PAUZEREN TOT PREPAREREN ingedrukt. Bij gebruik van een voedings- & spoelset, moet u niet vergeten eerst PAUZEREN OM 
SPOELEN TE PREPAREREN in te drukken, totdat de spoelvloeistof de klep heeft bereikt en vervolgens PAUZEREN OM VOEDING TE 
PREPAREREN in te drukken totdat de voeding voorbij de klep is en zich bij de connector aan het distale einde bevindt.

6.	 Gebruik de knoppen op de linkerzijde van het scherm om de voedingsparameters in te stellen.  Stel de spoelparameters in als er 
een voedings- & spoelset is geladen.  De keuze tussen continue of onderbroken toediening maakt u in het menu MEER opties.

7. 	 Druk op ACTIVEREN als de pomp kan worden gestart.  Het scherm geeft GEACTIVEERD weer.  

8. 	 Om de pomp te stoppen drukt u op PAUZEREN of houdt u de AAN/UIT knop ingedrukt.	

182541

6 in
(15.2 cm)

6 in
(15.2 cm)

Afbeelding 4B. Juiste vloeistofniveau.Afbeelding 4A. Installatie van pompset. (Zie afbeelding 6 voor een 
gedetailleerde weergave.)
WAARSCHUWING: REK DE SLANG NIET UIT.

1

3

2

Zwarte 
ringhouder 
(MISTIC)

Vingerlip Ventiel

Rotor

Algemene voorbereiding    
Plaatsing & bevestiging
Er zijn twee aanbevolen plaatsingmethodes voor de KANGAROO JOEY enterale voedingspomp.  

	 • Bevestigd aan een staande infuuspaal met behulp van de paalklem die bij de pomp wordt geleverd.  

	 • Geplaatst op een stabiele ondergrond.

Werking op netstroom

Sluit de KANGAROO JOEY enterale voedingspomp aan op een wandcontactdoos bij normaal gebruik.  Als de pomp niet is aangesloten 
op de netstroom, of als de netstroom wordt onderbroken, dan krijgt de pomp zijn stroom van de ingebouwde oplaadbare batterij.
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Werking op batterij

Als de pomp niet is aangesloten op de netstroom, of als de netstroom wordt onderbroken, schakelt de pomp automatisch over op 
batterijstroom.  De ingebouwde batterij wordt altijd opgeladen als de pomp op netstroom werkt.  

Een volledig opgeladen en nieuwe batterij levert 18 uur back-upstroom bij 125 ml/uur voordat de batterij weer moet worden 
opgeladen.  Neem contact op met de Klantenservice, Sectie XI, voor het vervangen van het batterijpak als de prestaties van de 
batterij afnemen.

Opmerking: De KANGAROO JOEY enterale voedingspomp werkt alleen als een goedgekeurde KANGAROO JOEY batterijpak voor de 
enterale voedingspomp in de pomp is geïnstalleerd.

Aan- en uitzetten

Zet de pomp aan door te drukken op de knop     AAN/UIT rechtsonder op het voorpaneel.  Zet de pomp uit door de knop                  
   AAN/UIT ingedrukt te houden totdat het pompscherm uitgaat.

Taalkeuze, eerste keer aanzetten

Nadat u de pomp de eerste keer aanzet, wordt het scherm met taalkeuzes weergegeven. Selecteer de taal met de knoppen () of 
(). Nadat de taal is geselecteerd, drukt u op de vijfde knop () om de taalkeuze te bevestigen. Nadat bij een eerste opstarten van 
de pomp de taal is gekozen, wordt bij volgende keren dat de pomp wordt aangezet het taalkeuzescherm niet meer weergegeven. 
Mocht u achteraf de taalkeuze willen wijzigen, dan kan dit via het menu “MEER OPTIES” (zie Afbeelding 10A).

Eerdere pompinstellingen wissen of behouden

Onmiddellijk nadat de pomp is aangezet en als eerdere instellingen voor toediening of spoelen niet zijn gewist en de instellingen 
niet zijn vastgelegd in het scherm BioTech, biedt de pomp de volgende twee opties:

INSTELLINGEN BEHOUDEN  - Selecteer deze optie om op te starten met dezelfde instellingen die het laatst in de pomp zijn 
ingesteld. Elke eerder geprogrammeerde instelling kan, indien gewenst, worden aangepast. De totalen voor toedieningsvolume, “ml 
GEVOERD” (continue toediening) of “BOLI GEVOERD” (onderbroken toediening) en “ml GESPOELD” worden tevens bijgehouden. 
Indien VTBD is ingesteld, wordt de oorspronkelijk geprogrammeerde VTDB-instelling niet gewijzigd. De waarde voor levering wordt 
echter opnieuw gestart op één.

INSTELLINGEN WISSEN - Selecteer deze optie om alle voedingsinstellingen en uitvoertotalen op nul te zetten.  Daarna moet u 
wel alle instellingen opnieuw programmeren voordat u de pomp kunt gebruiken.  De instellingen van de BioTech opties zullen niet 
veranderen.

Opmerking: De uitvoertotalen (“ml GEVOERD,” “BOLI GEVOERD,” “ml GESPOELD”) kunnen als volgt op elk gewenst moment op nul 
worden gezet zonder de voedingsinstellingen te wissen:

	 •  Start de pomp GEACTIVEERD

	 •  Druk op PAUZEREN

	 •  Druk op VOLUME WISSEN

De statusregel van de pomp geeft vervolgens EEN SET LADEN (Afbeelding 5A - 5B), of, als de pompset al is geladen, SET GELADEN 
(Afbeelding 7A - 7D).
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Pompsets laden

De KANGAROO JOEY enterale voedingspomp geeft EEN SET LADEN op de statusregel van het scherm als er geen pompset is 
geïnstalleerd.  Er verschijnt tevens een knipperend pictogram van een pompset in de linkerbovenhoek van het scherm.  Afbeelding 
5A toont het scherm in de continue voedingsmodus en Afbeelding 5B toont het scherm voor de onderbroken voedingsmodus (de 
onderbroken voedingsmodus is niet beschikbaar in EZ-pompmodus).

Afbeelding 5A.  EEN SET LADEN 
openingsmenuscherm voor de Continue 
voedingsmodus (EZ-pompmodus is niet 
actief).

Afbeelding 5B.  EEN SET LADEN 
openingsmenuscherm voor de 
Onderbroken voedingsmodus (EZ-
pompmodus is niet actief).

Volg onderstaande stappen voor het laden van een pompset:
1. 	 Met het pompscherm naar u toe, opent u de blauwe doorzichtige klep die de rotor en het laadgebied van de pompset 

afschermt.
2. 	 Laad de pompset door de vingerlip bij de klep vast te houden en de klep in de linker opening te steken.  (Afbeelding 6A)
3. 	 Pak de MISTIC-houder bij het einde vast (zwart ringhouder) en wikkel de slang linksom rond de rotor. Rek de siliconenslang 

niet uit. (Afbeelding 6B).
4. 	 Trek het uiteinde van de MISTIC-houder voorzichtig naar links en omhoog en plaats deze boven de opening aan de rechterkant. 

Laat de houder in de opening zakken.  Duw op de houder en laat deze vervolgens los voor een goede bevestiging.  (Afbeelding 
6B)

5. 	 Duw de vingerlip van de klep naar rechts voor een goede bevestiging.
6. 	 Sluit de blauwe doorzichtige klep, waarbij u erop let dat de vingerlip van de klep in de opening van de blauwe deur zit.
LET OP: Om ruisalarmen te voorkomen, moet u de buitenzijde van de pompset vrijhouden van waterdruppels of voedingsdruppels.
7. 	 De bovenkant van het beginvolume van voeding dient zich 6 inches (15,24 cm) boven de pomp te bevinden 

(Afbeelding 4B).

Afbeelding 6A. Afbeelding 6B.

Laadklep 
van pompset

Pompset VentielKlep Aan/uit-knop

Vingerlip
MISTIC-houder einde

Klepopening Houderopening

Het scherm dient SET GELADEN weer te geven en toont één van de volgende openingsmenu’s, afhankelijk van welk type pompset 
wordt gedetecteerd en welke toedieningsmodus is geselecteerd.
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Afbeelding 7A.  Openingsmenu voor 
de Continu modus met een Alleen 
voeden-set.

Afbeelding 7B.  Openingsmenu 
voor de Continue modus met een 
voedings- & spoelset.

Afbeelding 7C.  Openingsmenu voor 
de Onderbroken modus met een 
Alleen voeden-set.

Afbeelding 7D.  Openingsmenu voor 
de Onderbroken modus met een 
voedings- & spoelset.

Pomp prepareren
Als een voedings- & spoelset is geladen, kan de KANGAROO JOEY enterale voedingspomp inclusief de spoelleiding automatisch met 
een enkele druk op de knop worden geprepareerd.  De pomp kan ook handmatig worden geprepareerd met de functie PAUZEREN 
TOT PREPARATIE.

Nadat een pompset is geladen en de statusregel SET GELADEN weergeeft, drukt u op POMP PREPAREREN in het openingsmenu 
(Afbeelding 7A - 7D) waarna een van de menu’s POMP REPAREREN zoals afgebeeld in Afbeelding 8A en 8D.

Afbeelding 8A.  POMP PREPAREREN 
menu voor Alleen voeden-set.

Afbeelding 8B.  POMP PREPAREREN 
menu voor voedings- & spoelset.

Automatisch prepareren

De optie AUTOM. PREPAREREN is beschikbaar als de pomp detecteert dat de op dat moment geïnstalleerde pompset nog niet 
is geprepareerd en de leiding bij de rotor geen vloeistof bevat.  Als automatisch prepareren is gewenst, drukt u op AUTOM. 
PREPAREREN en laat deze knop weer los waarna de leiding(en) automatisch worden geprepareerd.  Bij voedings- & spoelpompsets 
wordt bij het automatisch prepareren beide leidingen geprepareerd, te beginnen met de spoelleiding.

Druk op STOPPEN om AUTOM. PREPAREREN te annuleren.



KANGAROO JOEY™  12 Enterale voedingspomp

Als het automatisch prepareren is voltooid, geeft de statusregel AUTOM. PREPAREREN VOLTOOID en is de optie AUTOM. PREPAREREN 
niet langer beschikbaar.  Zorg ervoor dat de leidingen volledig zijn gevuld.  Is dit niet het geval, gebruik dan de optie(s) om de pomp 
te pauzeren om te kunnen prepareren zoals hieronder beschreven.

Pauzeren tot prepareren

De opties waarmee kan worden gepauzeerd om een preparatie te kunnen verrichten, maken een nauwkeurige bediening van het 
preparatieproces mogelijk. 

Alleen voedingspompsets  

Bij een Alleen voedingspompset wordt het scherm als afgebeeld in Afbeelding 8A weergegeven.  Houd PAUZEREN TOT PREPAREREN 
VAN VOEDING ingedrukt totdat de voedingsleiding is gevuld tot aan de getande eindconnector aan het uiteinde van de pompset.

Voedings- & spoelpompsets

Bij een voedings- & spoelpompset wordt het scherm als afgebeeld in Afbeelding 8B weergegeven.  Houd eerst PAUZEREN TOT 
PREPAREREN VAN SPOELEN ingedrukt om de spoelleiding te vullen en houd vervolgens PAUZEREN TOT PREPAREREN VAN VOEDING 
ingedrukt totdat de voedingsleiding is gevuld tot aan de getande eindconnector aan het uiteinde van de pompset.  

Als een voedings- & spoelset wordt gebruikt, denk er dan aan eerst PAUZEREN TOT PREPAREREN VAN SPOELEN in te drukken 
totdat de spoelvloeistof de klep heeft bereikt en vervolgens op PAUZEREN TOT PREPAREREN VAN VOEDING te drukken totdat de 
voedingsvloeistof voorbij de klep is en omlaag is gezakt naar de getande eindconnector.  Als de voedingsleiding eerst wordt gevuld 
en daarna de spoelleiding, wordt de lucht tussen de zak met de spoeloplossing en de klep in de hoofdleiding gedrukt, die reeds met 
voeding is gevuld.

Opnieuw prepareren nadat de zak leeg is

Als de zak van een pompset leeg raakt, wordt het scherm PROBLEEM AANVOER geactiveerd.  In deze situatie kan de zak van de 
pompset opnieuw worden gevuld om door te gaan met de toediening maar dan dient eerst de pompset opnieuw geprepareerd te 
worden.

Het opnieuw prepareren van de pompset gaat als volgt:

• Ontkoppel de voedingslijn van de patiënt

• Vul de zak opnieuw

• Druk op DOORGAAN om de pompt te ACTIVEREN

•  Druk op PAUZEREN 

• Druk op INSTELL. AANPASSEN

• Druk op POMP PREPAREREN

• Druk op PAUZEREN TOT PREPAREREN om de lijn(en) te prepareren

Een pompset mag niet opnieuw worden gebruikt 24 uur na een eerste gebruik.
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Voedingsmodus selecteren   

EZ-pompmodusoptie

De EZ-pompmodusoptie is een beperkte, alleen ContinuE MODUS van de KANGAROO JOEY enterale voedingspomp.  De pomp voedt 
ononderbroken (geen TLV-optie) bij een snelheid van 0 - 400 ml/u, ingesteld door de gebruiker totdat de pomp handmatig wordt 
gestopt.  De pomp heeft geen Bolus, SPOELEN, ACTIVEREN-MODUS SCHERMBLOKKERING of AutoM HERVATTEN-functies en geeft 
geen informatie van de HISTORIE weer. 

Het inschakelen van de EZMode zal de eenheid automatisch uit de ONDERBROKEN (Bolusvoeding) modus forceren als deze is 
ingesteld.  Hoewel de Continue voedingsmodus TLV zal zijn ingesteld op 0 als EZ-pompmodus actief is, zal de voorgaande waarde 
van de Voeding TLV worden opgeslagen in het geheugen van de pomp en worden opgeroepen als “EZ-pompmodus” niet langer actief 
is.  De gebruiker kan de voedingssnelheid normaal gebruiken.  Alle andere gebruikersinstellingen, waaronder de instellingen die 
niet compatibel zijn met EZ-pompmodus (BOLUS TLV, AANTAL BOLI, SUPERBOLUS, enz), die waren ingesteld voordat de pomp werd 
ingesteld met EZ-pompmodus zullen worden genegeerd en niet beschikbaar zijn in EZ-pompmodus, maar blijven opgeslagen in 
het geheugen van de pomp voor wanneer EZ-pompmodus niet meer actief is.  EZ-pompmodus heeft geen invloed op INSTELLINGEN 
WISSEN; het indrukken van INSTELLINGEN WISSEN in de EZ-pompmodus zal alle voedings- en spoelinstellingen en totalen herstellen 
tot de standaardwaarde en niet alleen de instellingen die van toepassing zijn bij EZ-pompmodus.  Het selecteren van de optie 
INSTELLINGEN WISSEN bij het opstarten zal de Biotech opties, zoals EZ-pompmodus of INST. VERGRENDELEN niet wissen.

Als de gebruiker de optie AANVOER AANP. selecteert in de schermen EEN SET LADEN of SET GELADEN, zal de besturing direct worden 
geregeld in het Voedingssnelheid invoeren-scherm en niet via het VOEDING AANPASSEN-scherm, omdat zonder de optie om het TLV 
aan te passen in EZ-pompmodus het Voeding aanpassen-scherm overbodig is.

De EZ-pompmodus selecteren
EZ-pompmodus kan worden geselecteerd via de knop Biotech opties in het scherm Biotech (zie pagina 22).  De EZ-
pompmodusinstelling zal worden opgeslagen in het geheugen van de pomp en worden bewaard totdat de eenheid wordt 
uitgeschakeld.  

LET OP: Als de gebruiker een voedings/spoel-set aanbrengt wanneer EZ-pompmodus actief is, zal EZ-pompmodus worden 
geannuleerd en zal de eenheid direct in de normale modus gaan staan.  Als EZ-pompmodus gewenst is, moet de gebruiker EZ-
pompmodus weer activeren via het scherm Biotech opties. 

Wanneer de modus actief is en niet in de CertificatiEMODUS staat, is er een kleine EZ pictogram zichtbaar aan de onderzijde van het 
scherm bij het batterijpictogram.  Het zal echter niet verschijnen in de schermen UITZETTEN, SysteEmFOUT of BATTERIJ BIJNA LEEG.

Afbeelding 9.

Kiezen tussen continue of onderbroken toediening
De KANGAROO JOEY enterale voedingspomp kan worden geprogrammeerd op continue toediening of onderbroken toediening.  

In de modus continue toediening levert de pomp de enterale voeding op een vaste snelheid totdat het geprogrammeerde volume 
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is geleverd of totdat de voorraad op is.  In de onderbroken modus worden boli enterale voeding geleverd met geprogrammeerde 
tussenpozen.  Het volume van de bolus en de toedieningssnelheid worden tevens geprogrammeerd.

Voor het selecteren tussen de modus continue toediening of onderbroken toediening drukt u op MEER in het openingsmenu, 
afgebeeld in Afbeelding 5A - 5B of 7A - 7D, voor toegang tot het menu MEER OPTIES, Afbeelding 10A.  

De optie MEER is beschikbaar voordat een pompset is geladen (Afbeelding 5A - 5B) en nadat een pompset is geladen (Afbeelding 7A 
- 7D).  Zie de subsectie “Meer opties” voor informatie over de andere opties in het menu MEER OPTIES.

Selecteer CONTINU/ONDERBROKEN in het menu MEER OPTIES, Afbeelding 10A.  Druk vervolgens op CONTINUE MODUS of 
ONDERBROKEN MODUS in het menu MODUS KIEZEN, Afbeelding 10B.  Druk op GEREED om af te sluiten.

Afbeelding 10A.  Het menu MEER 
OPTIES.

Afbeelding 10B.  Het menu MODUS 
KIEZEN voor de selectie van continue 
of onderbroken modus.

Continue modus (aanvoer aanp.)
Voeding in Continue modus

In de modus CONTINU is de optie AANVOER AANP. beschikbaar in de openingsmenu’s (Afbeelding 7A voor Alleen voedingssets 
of Afbeelding 7B voor voedings- & spoelsets).  Selecteer deze optie om de aanvoerparameters te programmeren in het scherm 
AANVOER AANP., Afbeelding 11A. 

Druk op AANVOERSNELHEID in Afbeelding 11A om de toediensnelheid in te stellen.  Druk op de knoppen in Afbeelding 11B om de 
snelheid te programmeren van 1 tot 400 in stappen van 1 ml/uur.  Druk op INVOEREN (bovenste knop) om het menu te sluiten.

Druk op AANVOER TLV in Afbeelding 11A om het te leveren volume (TLV) in te stellen.  Druk op de knoppen in Afbeelding 11C om het 
volume te programmeren van 1 tot 3000 ml in stappen van 1 ml.  Druk op INVOEREN (bovenste knop) om het menu te sluiten.  Als 
AANVOER TLV op nul wordt ingesteld, blijft de pomp lopen totdat de voorraad op is.

LET OP:  Als een AANVOER TLV wordt ingesteld, wordt het resterende volume (resterend TLV) rechtsonder op het scherm 
weergegeven naast het   pictogram  (Afbeelding 11A).  Als de instelling voor AANVOER TLV tijdens een voedingstoediening wordt 
gewijzigd, vanuit de modus PAUZE, dan begint de pomp opnieuw en wordt het volledige volume van de nieuwe instelling voor TLV 
toegediend.

Afbeelding 11A.  Het menu 
AANVOER AANPASSEN.

Afbeelding 11B.  De 
aanvoersnelheid instellen

Afbeelding 11C.  Het te leveren volume (TLV) 
instellen.
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Continue modus Spoelen (niet beschikbaar in EZMODE)

Bij een CONTINU aanvoermodus en een geladen Feed & Flush set wordt het openingsmenu weergegeven zoals afgebeeld in 
Afbeelding 7B.  Druk op SPOELEN AANP. in Afbeelding 7D om de parameters voor het spoelen te programmeren in het scherm 
SPOEL., Afbeelding 12A. 

Druk op SPOELVOLUME in Afbeelding 12A om het per spoelmoment toe te dienen volume in te stellen.  Druk op de knoppen in 
Afbeelding 12B om het spoelvolume te programmeren van 10 tot 500 in stappen van 1 ml.  Druk op INVOEREN (bovenste knop) om 
het menu te sluiten.

Druk op SPOELINTERVAL in Afbeelding 12A om het tijdinterval tussen spoelmomenten in te stellen.  Druk op de knoppen in 
Afbeelding 12C om het tijdinterval te programmeren van 1 tot 24 uur in stappen van 1 uur.  Druk op INVOEREN (bovenste knop) om 
het menu te sluiten.

De pomp zal automatisch eventuele spoelinstellingen beperken die de toediencapaciteit van de pomp overschrijden.

LET OP:  De KANGAROO JOEY enterale voedingspomp spoelt met een doorvoersnelheid van 1960 ml/uur (32,7 ml/minuut).  
Programmeer het spoelvolume nauwkeurig zodat het overeenkomt met de behoefte van de patiënt.

LET OP:  De pomp zal automatisch een extra 25 ml water spoelen na het voltooien van de geprogrammeerde toediening, als er 
tenminste één maal is gespoeld tijdens de programmering.

Afbeelding 12A.  Het menu 
SPOELEN AANP. continu modus.

Afbeelding 12B.  Het spoelvolume 
instellen.

Afbeelding 12C.  Het 
spoeltijdinterval instellen.

Onderbroken modus - Bolus aanpassen (niet beschikbaar in EZ-pompmodus)
Voeding in Onderbroken modus

In de modus ONDERBROKEN is de optie BOLUS AANPASSEN beschikbaar in de openingsmenu’s (Afbeelding 7C voor Alleen 
voedingssets of Afbeelding 7D voor voedings- & spoelsets).  Selecteer deze optie om de toedieningsparameters te programmeren in 
het scherm BOLUS AANPASSEN, Afbeelding 13A. 

Druk op BOLUSSNELHEID in Afbeelding 13A om de aanvoersnelheid in te stellen.  

Druk op de knoppen in Afbeelding 13B om de snelheid te programmeren van 1 tot 400 in stappen van 1 ml/uur.  Druk op INVOEREN 
(bovenste knop) om het menu te sluiten.

Druk op AANTAL BOLI in Afbeelding 13A om het totaal aantal toe te dienen boli in te stellen.  

Druk op de knoppen in Afbeelding 13C om het aantal boli te programmeren tot een maximum van 99.  

Druk op INVOEREN (bovenste knop) om het menu te sluiten.  Als het aantal boli op nul wordt ingesteld, blijft de pomp lopen totdat 
de voorraad op is.

Druk op VOLUME PER BOLUS in Afbeelding 13A om het bij elke bolus toe te dienen volume in te stellen.  

Druk op de knoppen in Afbeelding 13D om het volume te programmeren van 1 tot 3000 ml in stappen van 1 ml.
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Druk op INVOEREN (bovenste knop) om het menu te sluiten.

Druk op BOLUSINTERVAL in Afbeelding 13A om het tijdinterval tussen bolustoedienmomenten in te stellen.  

Druk op de knoppen in Afbeelding 13E om het tijdinterval te programmeren tussen de bolustoedienmomenten in te stellen op 1 tot 
4 uur in stappen van 1 uur.  Druk op INVOEREN (bovenste knop) om het menu te sluiten.

De pomp zal automatisch eventuele bolusinstellingen beperken die de toediencapaciteit van de pomp overschrijden.  Een 
bolustoedieningsvolume van 200 ml bijvoorbeeld kan niet één keer per uur worden toegediend als reeds een toedieningssnelheid 
van 150 ml/uur is geprogrammeerd.  In dit geval is het maximaal toegestane volume 150 ml.

LET OP:  Als de instelling voor AANTAL BOLI tijdens een voedingstoediening wordt gewijzigd (vanuit de modus PAUZEREN) dan 
begint de pomp opnieuw en worden alle boli van de nieuwe instelling toegediend.

Afbeelding 13A.  Het menu 
BOLUS AANPASSEN.

Afbeelding 13B.  De Bolussnelheid 
instellen

Afbeelding 13C.  Het aantal boli 
instellen.

Afbeelding 13D.  Het volume per 
bolus instellen.

Afbeelding 13E.  Het tijdinterval 
tussen de start van boli instellen.

Onderbroken modus - Bolus aanpassen (niet beschikbaar in EZ-pompmodus)

De optie BOLUS MAX kan worden gebruikt om een bolus op een hoge snelheid toe te dienen, zoals bij een zwaartekrachtsysteem.  

Druk op BOLUS MAX in het menu BOLUSSNELHEID, Afbeelding 13B, om de modus BOLUS MAX te programmeren.  

De toedieningssnelheid voor BOLUS MAX is 999 ml/uur.  
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Spoelen in Onderbroken modus 

Bij een ONDERBROKEN toedieningsmodus en een geladen Feed & Flush set wordt in het openingsmenu, zoals afgebeeld in 
Afbeelding 7D de optie SPOELEN AANP. weergegeven.  Druk op SPOELEN AANP. in Afbeelding 7D om de parameters voor het spoelen 
te programmeren in het scherm SPOELEN AANP., Afbeelding 14A.   

Afbeelding 14A.  Het menu SPOELEN 
AANP. onderbroken modus.

Afbeelding 14B.  Het spoelvolume 
instellen.

Afbeelding 14C.  Het 
spoeltijdinterval instellen.

Opmerking:   Het ligt in de twee onderbroken processen, periodieke bolustoediening en periodieke spoeling, besloten dat er 
zich af en toe conflicten kunnen voordoen wanneer elk proces op het zelfde moment moet worden afgewerkt.  Bij voedings- & 
spoelpompset krijgt het spoelproces voorrang op het toedieningsproces.   Voorrang betekent dat een spoelcyclus helemaal 
wordt afgemaakt, zelfs als een bolustoediening gepland staat te beginnen.  Voorrang betekent ook dat een spoelcyclus een 
bolustoedieningscyclus onderbreekt die al bezig is.  De toedieningscyclus gaat door waar deze was gebleven nadat de spoelcyclus is 
voltooid.  Dit kan als gevolg hebben dat het netto toedieningsvolume over een bepaalde periode lager is dan de bedoeling was.  

Druk op SPOELVOLUME in Afbeelding 14A om het per spoelcyclus toe te dienen volume in te stellen.  Druk op de knoppen in 
Afbeelding 14B om het spoelvolume te programmeren van 10 tot 500 in stappen van 1 ml.  Druk op INVOEREN (bovenste knop) om 
het menu te sluiten.  

Druk op SPOELINTERVAL in Afbeelding 14A om het tijdinterval tussen spoelmomenten in te stellen.  Druk op de knoppen in 
Afbeelding 14C om het tijdinterval te programmeren van 1 tot 24 uur in stappen van 1 uur.  Druk op INVOEREN om het menu te 
sluiten.

De pomp zal automatisch eventuele spoelinstellingen beperken die de toediencapaciteit van de pomp overschrijden.

LET OP:  De KANGAROO JOEY enterale voedingspomp spoelt met een doorvoersnelheid van 1960 ml/uur (32,7 ml/minuut).  
Programmeer het spoelvolume nauwkeurig zodat het overeenkomt met de behoefte van de patiënt.

LET OP:  De pomp zal automatisch een extra 25 ml water spoelen na het voltooien van de geprogrammeerde toediening, als er 
tenminste één maal is gespoeld tijdens de programmering.

Activeren
De KANGAROO JOEY enterale voedingspomp kan alleen worden gebruikt als een pompset correct is geladen en de benodigde 
toedieningsparameters zijn geprogrammeerd.  Bij een voedings- & spoelset hoeven de spoelparameters niet te worden ingesteld 
voordat de pomp kan worden gebruikt.  Als de spoelparameters op nul worden gezet, wordt er niet gespoeld.

Nadat de pomp is geprogrammeerd, drukt u op ACTIVEREN om de pomp in werking te stellen.  Afbeelding 14 toont het scherm 
GEACTIVEERD voor continue toediening met spoelen.  De statusregel geeft GEACTIVEERD en het druppelpictogram verplaatst zich 
verticaal over het scherm.  De groene LED-indicator brandt om de werking ook in een donker kamer visueel te bevestigen.

Het scherm GEACTIVEERD geeft de toedieningssnelheid, de toegediende hoeveelheid, spoelgegevens als de voedings- & 
spoelpompset wordt gebruikt en het resterend volume dat nog moet worden toegediend (resterend TLV).  Het resterend TLV wordt 
weergegeven naast het   pictogram.
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De optie ACTIVEREN kan in de volgende schermen worden geselecteerd als de juiste parameters zijn geprogrammeerd en de 
pompset is geladen:

	 • SET GELADEN schermen (Afbeelding 7A - 7D)

	 • AANVOER AANP. scherm, continu modus (Afbeelding 11A)

	 • SPOELEN AANP. schermen (Afbeelding 12A, 14A)

	 • PAUZE schermen (Afbeelding 18A)

																              

								      

Afbeelding 15B.  KTO.
Afbeelding 15A.  Het scherm 
GEACTIVEERD voor de continue 
aanvoermodus.

Afbeelding 16.  Scherm PROGRAMMA 
VERGRENDELD dat aangeeft dat 
de instellingen voor de pomp zijn 
vergrendeld.

KTO  (niet beschikbaar in EZ-pompmodus)

Funktionen Hold slangen åben (KTO) i KANGAROO JOEY pumpe til enteral ernæring hjælper til med at forhindre, at ernæringssættet 
tilstoppes, ved periodisk at bevæge ernæringsopløsningen i slangen. En lille og klinisk uvæsentlig mængde ernæringsopløsning, 
der beregnes efter pumpens aktuelt indstillede tilførselshastighed, føres gennem slangen med jævne mellemrum. Mængden af den 
tilførte væske overvåges, spores og regnes med i den endelige totale mængde tilført ernæring, der vises på skærmen.  Funktionen 
KTO kan aktiveres via skærmbilledet KØRER. Funktionen KTO aktiveres ved at trykke på knappen til venstre for KTO-ikonet, se 
fig. 15A; indsæt det ønskede tidsrum i minutter, i hvilket pumpen forbliver i funktionen “Hold slangen åben”, inden det tidligere 
indprogrammerede ernæringsregime genoptages. Hvert tryk på knappen sætter KTO-tidsrummet op med 5 minutter til maks. 30 
minutter, se fig. 15B. Når 30 er nået, øger hvert tryk på knappen tidsrummet med større trin, op til maksimalt 240 minutter. Når der 
trykkes på knappen efter 240, går KTO tilbage på 5 minutter. Der skal ikke indtastes andet for at starte nedtællingen, der begynder, 
så snart den indstillede værdi nås.

Aflåsning af skærmbilleder 

De Keep Tube Open (KTO) functie bij de KANGAROO JOEY enterale voedingspomp helpt bij het voorkomen van een blokkade van 
de voedingsset door de voeding periodiek door de slang te bewegen.  Op regelmatige intervallen wordt er een klein en klinisch 
onbelangrijk gedeelte van de voedingsoplossing door de slang bewogen. Dit gedeelte wordt berekend met de aanvoersnelheid die 
momenteel in de pomp is ingesteld.  De hoeveelheid toegediende vloeistof wordt bewaakt, nagegaan en berekend in de totalen 
van het uiteindelijke toegediende volume die worden weergegeven aan de gebruiker.    De KTO-functie kan worden geactiveerd via 
het scherm GEACTIVEERD.  Druk op de KTO-functie te activeren op de invoerknop links van het KTO-pictogram, zie Afbeelding 15A, 
om direct een gewenste tijd in minuten in te stellen waarop de pomp zal blijven werken in de modus “Keep Tube Open” voordat de 
eerder geprogrammeerde voedingsbehandelingen worden hervat.  Elke keer als de invoerknop wordt ingedrukt, zal de KTO-tijd met 
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5 minuten verhogen, tot maximaal 30 minuten, zie Afbeelding 15B.  Nadat de tijdsduur een waarde van 30 is bereikt, gaat de waarde 
bij elke druk op de knop in grotere stappen omhoog, tot een maximum van 240 minuten.  Nogmaals op de knop drukken na de 240 
zal de KTO terugzetten op 5 minuten.  Er hoeft verder niets te worden opgegeven om met het aftellen te beginnen omdat de periode 
onmiddellijk van start gaat nadat de stappenwaarde is bereikt.

Scherm vergrendelen  

De KANGAROO JOEY enterale voedingspomp kan op ACTIVEREN worden gezet en vervolgens worden vergrendeld tegen ongewenst 
gebruik.  Met het scherm INST. VERGRENDELEN worden wijzigingen van de invoerparameters geblokkeerd. Met het scherm SCHERM 
VERGRENDELEN wordt echter elke druk op een knop geblokkeerd, inclusief ACTIVEREN en PAUZEREN, exclusief de AAN/UIT-knop.

Gebruik de functie SCHERM VERGRENDELEN als de pomp draait en u niet wilt dat dit proces wordt onderbroken doordat bijvoorbeeld 
iemand op PAUZEREN drukt.  Het scherm GEACTIVEERD toont een hangslot ten teken dat er geen veranderingen kunnen worden 
gemaakt zonder het scherm eerst te ontgrendelen.

Het scherm wordt als volgt vergrendeld als de pomp in de modus GEACTIVEERD staat:

	    • Houd de derde knop van boven (met het hangslot ernaast) minstens 4 seconden ingedrukt en laat deze dan los.

U kunt het scherm met dezelfde procedure ook weer ontgrendelen.

Afbeelding 17.  Hangslot geeft 
aan dat pomp in modus SCHERM 
VERGRENDELEN is.

Pauzeren
De werking van de pomp kan worden stilgezet door op PAUZEREN te drukken in de modus GEACTIVEERD zoals afgebeeld in 
Afbeelding 15A.  De statusregel geeft PAUZE en de gele LED-indicator brandt om de status ook in een donker kamer visueel te 
bevestigen.

Opmerking: het alarm van de pomp treedt in werking als de pomp 10 minuten op PAUZE staat zonder dat de gebruiker een nieuwe 
opdracht heeft gegeven.  

Tijdens PAUZE zijn er vijf opties beschikbaar.  Zie Afbeelding 18A en 18B.

Afbeelding 18A.  Opties in de modus 
PAUZE, modus continue toediening.

Afbeelding 18B.  Opties in de 
modus PAUZE, modus onderbroken 
toediening.
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Geleverd volume wissen   

Druk op VOLUME WISSEN om de uitvoertotalen “ml GELEVERD,”  “BOLI GEVOERD” en “ml GESPOELD” weer op nul te zetten.

Instell. aanpassen 

Druk op INSTELL. AANPASSEN om terug te keren naar een van de openingsmenu’s afgebeeld in Afbeelding 7A - 7D waarin alle 
instellingen kunnen worden aangepast.  Als de pompset is verwijderd na in PAUZEREN te zijn gegaan, dan geeft het openingsmenu 
EEN SET LADEN zoals afgebeeld in Afbeelding 5.

Hervatten na __ minuten (niet beschikbaar in EZ-pompmodus)  

Druk op “HERVATTEN BINNEN __ MIN” om onmiddellijk te beginnen met het plaatsen van de KANGAROO JOEY enterale 
voedingspomp en om binnen 30 minuten terug te keren naar de geactiveerde modus. Als u nogmaals op de knop HERVATTEN 
BINNEN __ MIN drukt, wordt de tijd voor “hervatten binnen” weer ingesteld op nul. Er hoeft verder niets te worden opgegeven om 
met het aftellen te beginnen omdat de periode onmiddellijk van start gaat nadat de 30-minutenwaarde is bereikt.

Activeren

Druk op ACTIVEREN om de pomp direct weer in werking te stellen.  Deze optie is niet beschikbaar als de pompset tijdens PAUZEREN is 
verwijderd.

Historie  (niet beschikbaar in EZ-pompmodus) 

Druk op HISTORIE om het scherm HISTORIE op te roepen.  Gebruik dit scherm voor het bekijken van de historie van toediening en 
spoelen.  Zie de subsectie “Meer opties” hieronder voor aanvullende informatie.

Nu spoelen  (niet beschikbaar in EZ-pompmodus) 
Tijdens de modus GEACTIVEERD kan de pomp worden omgeleid om direct een spoeling uit te voeren (spoeling op aanvraag), 
wanneer de voedings-/spoelset is geladen door op NU SPOELEN te drukken in het menu GEACTIVEERD, het gewenste spoelvolume 
in te voeren en vervolgens op ENTER te drukken.  Zie afbeelding 15A.  Wanneer NU SPOELEN is ingedrukt, vraagt het scherm of het 
volume direct moet worden gespoeld en zal het voorgaande ingestelde spoelvolume weergeven als standaardwaarde, maar deze 
waarde kan worden aangepast naar het gewenste volume van de gebruiker.  Het scherm wordt weergegeven als het standaard 
spoelinvoerscherm zoals afgebeeld in Afbeelding 12B (of 14B).  De instelling voor het spoelvolume onder NU SPOELEN is tijdelijk en 
verandert niets aan het eerder geprogrammeerde hoofd/periodiek spoelvolume. Wanneer NU SPOELEN per ongeluk wordt ingedrukt, 
kan de gebruik op de knop Annuleren drukken of het scherm na 10 seconden terug laten keren naar het scherm GEACTIVEERD, 
wanneer er geen spoelvolume wordt ingevoerd.

Als NU SPOELEN moet worden gestopt voordat het ingestelde volume is toegediend, moet u op NU SPOELEN drukken en een volume 
van nul invoeren en op ENTER drukken.  NU SPOELEN zal direct stoppen en de pomp zal terugkeren naar de modus GEACTIVEERD.

Meer opties
Druk op MEER in één van de openingsmenu’s, Afbeelding 5A - 5B of 7A - 7D, voor toegang tot het scherm MEER OPTIES, Afbeelding 
19.
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Afbeelding 19.  Het menu MEER 
OPTIES.

Zoemer 

Druk op ZOEMER in het menu MEER OPTIES om het scherm ZOEMER op te roepen en het volume van het zoemeralarm te verhogen of 
te verlagen.  Als u de instelling wijzigt, krijgt u het nieuwe volumeniveau direct te horen.  De nieuwe instelling van het volume geldt 
voor elke waarschuwing of fout van de pomp.  Voor de kritieke fouten Systeemfout en Pompset losgeraakt wordt echter altijd het 
maximum volumeniveau gebruikt.

Historie  (niet beschikbaar in EZ-pompmodus)

Druk op HISTORIE in het scherm MEER OPTIES om het scherm HISTORIE op te roepen.  Druk op de knoppen in Afbeelding 20 om de te 
raadplegen historie in te stellen.  De totalen van AANVOER ml en SPOEL ml worden weergegeven voor de gevraagde historieperiode.   

WAARSCHUWING:  Er kan maximaal een periode van 72 uur uit de historie worden geraadpleegd, exclusief de gegevens van het 
huidige uur.   LET OP: De 72-uurs historie bevat ook de tijd waarop de pomp is uitgeschakeld.

Afbeelding 20.  De totalen van 
toediening en spoelen voor een 
maximale periode van 72 uur uit het 
verleden, exclusief de gegevens van 
het huidige uur.

Talen

Druk op TALEN in het scherm MEER OPTIES om de taal te selecteren van de menu’s en meldingen op het scherm.

Continu/Onderbroken  (niet beschikbaar in EZ-pompmodus)

Druk op CONTINU/ONDERBROKEN in het scherm MEER OPTIES om het scherm MODUS KIEZEN op te roepen.  Gebruik dit menu om 
te kiezen tussen de modus continue toediening of de modus onderbroken toediening.  Zie de subsectie “Kiezen tussen continue of 
onderbroken toediening” voor meer informatie.

Druk op GEREED in het scherm MEER OPTIES om het menu te sluiten.

Menu BioTech
Het scherm BioTech geeft technische informatie over de pomp en biedt de mogelijkheid de pompinstellingen te vergrendelen tegen 
ongewenste wijzigingen.
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Het scherm BioTech oproepen
Het scherm BioTech kan worden opgeroepen door de pomp aan te zetten met de aan/uit knop en tegelijkertijd de bovenste knop 
ingedrukt te houden tijdens de opstartprocedure (het kangaroepictogram “huppelt” over het scherm).  Aan het eind van de 
procedure moet u op de bovenste knop drukken om het BioTech-menu op te roepen.  Afbeelding 21 toont het scherm BioTech.

Afbeelding 21. BioTech-scherm.

De gegevens op het BioTech-scherm

SN is het serienummer van de pomp.

SW toont het versienummer van de software in deze pomp.

FLASH toont het versienummer van de flash-gegevens die op deze pomp zijn geïnstalleerd.

CERT INTV geeft het aantal malen dat de pomp werd aangezet sinds de laatste hercertificering.  Zie Sectie VI voor meer informatie 
over het hercertificeren van de pomp.

BioTech opties

Afbeelding 22. BioTech-optiescherm, met 
de functies Instellingen vergrendelen, EZ-
pompmodus en Communicaties geactiveerd.  
(Een volledige communicatiemodus wordt in 
de toekomst nog toegevoegd.)

INSTELLINGEN VERGRENDELEN - programma vergrendeld

De instellingen zijn vergrendeld tegen ongewenste wijzigingen als het vinkje wordt weergegeven als u op INST. VERGRENDELEN 
drukt, zoals afgebeeld in Afbeelding 22. De instellingen kunnen nu alleen worden gewijzigd als het vinkje weer is verwijderd door 
nogmaals op INST. VERGRENDELEN te drukken. Als de instellingen zijn vergrendeld en iemand probeert ze toch te wijzigen, dan is dit 
niet mogelijk en verschijnt de melding PROGRAMMA VERGRENDELD op het scherm, Afbeelding 16.

Als de instellingen zijn vergrendeld, kan de pomp worden GEPREPAREERD of worden ingesteld op ACTIVEREN, PAUZE, enz.
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EZ-pompmodus

Druk op EZ-pompmodus om de aanvoeroptie EZ-pompmodus te activeren.  Er verschijnt een vinkje naast de knop EZ-pompmodus 
om aan te geven dat de functie actief is.  Door nogmaals op de knop EZ-pompmodus te drukken, zal het vinkje worden verwijderd, 
wat aangeeft dat de functie is uitgeschakeld.  Als de EZ-pompmodus actief is, zal het pictogram EZ-pompmodus rechtsonder in het 
LCD-scherm naast het batterijpictogram verschijnen (zie Afbeelding 9). Zie pagina 13 voor informatie over de EZ-pompmodus. 

Sectie VI — Hercertificeren van prestaties

Hercertificeren van systeemprestaties
U kunt een reeks zelfdiagnosecontroles laten uitvoeren die de prestaties van de pomp opnieuw certificeren. Het wordt aanbevolen 
deze hercertificeringsprocedure minimaal één keer per twee jaar uit te voeren of telkens als u de werking van de pomp niet 
vertrouwd. Zie Sectie XIII - Reserveonderdeelnummers voor het bestellen van Re-Certification pompsets.
Laad de Re-Certification pompset. De pomp herkent de Re-Certification pompset automatisch en u krijgt korte instructies om 
de zelfdiagnoseprocedure op te starten. Volg de aanwijzingen bij de hercertificeringsset en bestudeer de uitslag van de test die 
aangeeft of de certificatie al dan niet gelukt is.

Certificeren van het juiste pompdoorstroomvolume
Gebruik de volgende procedure voor het controleren van de juistheid van het doorstroomvolume:
• 	 Voer de test uit bij kamertemperatuur (22°C ± 2°C) met een nieuwe pompset.
• 	 Vul een nieuwe zak van de Alleen voedingspompset met water tot aan de 500 ml-markering.
• 	 Laad de pompset.
• 	 Hang de pompsetzak zodanig dat de bovenzijde van de waterkolom zich 6 inches (15,24 cm) boven de pomp 

bevindt (Afbeelding 4B).
• 	 Controleer of de pomp op netstroom werkt (de test mag niet op batterijstroom worden uitgevoerd).
• 	 Programmeer een Continu modus aanvoersnelheid (zie hieronder voor aanbevolen voorbeeldsnelheden).
• 	 Nadat de geprogrammeerde continue modus aanvoersnelheid gedurende 15 minuten is geactiveerd, begint u met het verzamelen 

van water in een gekalibreerde meetcontainer.
OPMERKING: Juist gebruik van gekalibreerde apparatuur is cruciaal voor nauwkeurigheidstests. Geschoolde technici die vertrouwd 
zijn met volumetrische meting van vloeistoffen moeten de nauwkeurigheidstests uitvoeren. Het is aanbevolen een gekalibreerde 
grote glazen maatbeker van 100 ml (TC “To Collect”) te gebruiken voor deze metingen. 
LET OP:  De hoeveelheid in 30 minuten opgevangen water is de helft van de waarde geprogrammeerd voor de aanvoersnelheid per 
uur, met een marge van ± 7% of 0,5 ml, waarbij de grootste waarde telt.  Omdat de aanvoernauwkeurigheid van de KANGAROO 
JOEY enterale voedingspomp is gebaseerd op voeding in plaats van water, moet er een afwijking van de nauwkeurigheid van 
4% worden toegepast bij het testen van de KANGAROO JOEY enterale voedingspomp met water. (Er zal 4% meer water worden 
geleverd.)

Ingestelde snelheid	 Verwacht volume in 30 minuten

125 ml/uur	 60,63 mL tot 69,38 ml

Als het opgevangen volume buiten deze waarden valt, laad dan een nieuwe pompset en herhaal de test om de resultaten te 
bevestigen.
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Sectie VII — Reinigen 

Het apparaat moet worden gereinigd als dit nodig is.  Het kan raadzaam zijn een reinigingsschema op te stellen aan de hand van 
de kennis van de omstandigheden waarin de pomp wordt gebruikt.  De pomp mag alleen worden gereinigd door personeel dat is 
opgeleid in het reinigen van medische apparatuur.

LET OP: Dompel de pomp of de stroomkabel niet onder in water of ander reinigingsmiddel. Gebruik voor het reinigen 
een vochtige doek of spons. Het niet opvolgen van deze reinigingsvoorschriften kan risico voor de gebruikers 
opleveren.  Voor de pomp geldt hetgeen voor elk apparaat geldt dat op netstroom is aangesloten: u dient er op te 
letten dat er geen vloeistof in de pomp terecht komt ter vermijding van elektrische schokken, brand of schade aan 
elektrische componenten.

Mocht een van de volgende situaties zich voordoen, dan mag de pomp NIET WORDEN GEBRUIKT totdat deze afdoende is gereinigd en 
nagekeken door personeel dat is getraind in onderhoud aan KANGAROO JOEY enterale voedingspompen:

•	 als het netsnoer van de pomp nat is geworden of als er bij het reinigen vloeistof in het binnenste van de pomp is terechtgekomen.

Algemene richtlijnen voor het reinigen

Een KANGAROO JOEY enterale voedingspomp wordt als volgt gereinigd:

LET OP: koppel het apparaat voor reiniging los van de netstroom.  Sluit na reiniging de pomp niet aan op de 
netstroom totdat de pomp en de stroomkabel volledig droog zijn.
•	 Voor algemeen reinigen dient een mild reinigingsmiddel te worden gebruikt. Indien nodig mag de pomp worden gereinigd met 

een mengsel van 10 delen water en 1 deel hypochloriet. Herhaald reinigen met deze oplossing kan echter de kunststof behuizing 
van de pomp beschadigen. Voor het reinigen van moeilijk te bereiken plekken kan een licht met isopropylalcohol bevochtigde 
wattenstaaf worden gebruikt. Herhaald reinigen met deze oplossing kan echter de kunststof behuizing van de pomp beschadigen.

•	 GEBRUIK NOOIT agressieve reinigingsmiddelen als SprayNine™*, Phisohex™*, Hibiclens™* of  Vesta-Syde™* omdat deze 
middelen schade aan de pompbehuizing kunnen veroorzaken.

Richtlijnen voor het reinigen van de pompbehuizing
•	 Raadpleeg voordat u begint de Algemene richtlijnen voor het reinigen.

•	 Reinig de buitenzijde met een vochtige doek of spons.

Richtlijnen voor het reinigen van de stroomkabel van de pomp
•	 Raadpleeg voordat u begint de Algemene richtlijnen voor het reinigen.

•	 De stroomkabel mag alleen worden gereinigd als u ziet dat deze vuil is.

•	 Als de stroomkabel toch moet worden gereinigd, trek dan de stekker uit het stopcontact en veeg de stekker en de kabel schoon 
met een met isopropylalcohol bevochtigde doek.

LET OP: maak de stroomkabel niet te nat, omdat dit brand of elektrische schokken kan veroorzaken.
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Richtlijnen voor het reinigen van de rotoreenheid
•	 Raadpleeg voordat u begint de Algemene richtlijnen voor het reinigen.
•	 Open de blauwe klep waarmee de laadruimte van pompset is afgesloten.
•	 Draai de rotor los met een 2 mm inbussleutel en trek de rotor voorzichtig van de as af.  Laat geen vocht in de ruimte van de rotor-as 

komen wanneer de rotor is verwijderd.
•	 Reinig de rollen met warm zeepwater, of isopropylalcohol indien nodig.
•	 Laat alle onderdelen van de rotor volledig drogen voordat u de rotor terugschuift op de as.
•	 Plaats de rotor terug door de bout op de hub van de rotor uit te lijnen met de platte kant van de uitgaande as.
•	 Druk de rotor op zijn plaats en draai de bout vast (niet te vast aandraaien).

Preventief onderhoud

Deze pomp moet periodiek opnieuw gecertificeerd worden om de juiste werking en de veiligheid te kunnen garanderen. Het 
aanbevolen service-interval is elke twee jaar. Hercertificering kan plaatsvinden op de technische biomedische afdeling van de 
gebruiker, door een extern servicebureau, of door Tyco Healthcare Group LP Factory Service. Als u contact wilt opnemen met Tyco 
Healthcare Group LP Factory Service in de VS, belt u naar +1 800 4480190. In Canada belt u naar +1 877 664TYCO(8926). Neem 
buiten de VS en Canada contact op met uw plaatselijke klantendienst voor meer informatie.

Bij problemen met de pomp neemt u contact op met uw Tyco Healthcare Group LP-vertegenwoordiger of met de Klantenservice.

Sectie VIII – Vervangen van de batterij

Zie Afbeelding 24 en volg onderstaande stappen voor het vervangen van het batterijpak: 
• 	 Schakel de pomp uit.
• 	 Draai de twee schroeven van de batterijklep los aan de achterzijde van de pomp.
• 	 Verwijder de batterijklep en maakt het bedradingsharnas los, waarbij u erop let dat de waterdichte afdichting van de 

pompbehuizing niet wordt beschadigd.  De connector moet mogelijk met een kleine schroevendraaier worden losgewipt.
• 	 Schuif de batterijpak uit het compartiment. 
• 	 Schuif een nieuwe batterijpak in het compartiment met de bedrading naar buiten wijzend.
• 	 Druk de connector goed vast.
• 	 Duw de bedrading in de ruimte tussen de connector en de batterij zodat de draden niet bekneld kunnen raken. 
•	 Plaats de batterijklep op de opening.  Controleer of de rubberen periferieafdichting op de pompbehuizing in de opening past van 

de batterijklep voordat u de klep helemaal sluit. Vermijd dat de afsluiting wordt afgeknepen om een waterdichte afsluiting te 
behouden.

•	 Gooi de gebruikte batterij meteen weg.  Uit de buurt van kinderen houden.
•	 De batterij wordt gedeeltelijk opgeladen verpakt.  Laad de batterij zes uur op voordat het apparaat zonder netspanning wordt 

gebruikt.

Opmerking:  Reservebatterijpakketten zijn beschikbaar bij Tyco Healthcare Group LP (Zie Sectie XIII - Reserveonderdeelnummers).

Om de veilige en betrouwbare werking van dit pompsysteem te garanderen, moet de pomp niet worden gebruikt zonder dat er een 
goedgekeurd batterijpak aanwezig is in de pomp.

Opmerking: De KANGAROO JOEY enterale voedingspomp werkt alleen als een goedgekeurde KANGAROO JOEY batterijpak voor de 
enterale voedingspomp in de pomp is geïnstalleerd.
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Afbeelding 24.  Installatie van batterijpak.

Seriële 
I/O-poort

WAARSCHUWING:  GEBRUIK VAN EEN BATTERIJPAK DAT NIET IS GELEVERD DOOR TYCO HEALTHCARE GROUP LP KAN GEVAARLIJK 
ZIJN EN HEEFT TOT GEVOLG DAT DE GARANTIE ONGELDIG WORDT EN DE GESPECIFICEERDE PRESTATIES NIET MEER KUNNEN WORDEN 
GEGARANDEERD. 

De ingebouwde batterij wordt altijd opgeladen als de pomp op netstroom werkt.  Het duurt zes uur voordat het batterijpak volledig 
is opgeladen.

Sectie IX — Schermen met fouten/waarschuwingen/meldingen en het opsporen en verhelpen 
van problemen

Bij een fout in de werking van de KANGAROO JOEY enterale voedingspomp toont het scherm het foutindicatorpictogram en 
specifieke informatie over het probleem. Tevens klinkt het alarm.

De volgende situaties genereren een fout en activeren visuele en hoorbare alarmen:

• 	 Voedings- of spoelcontainers zijn leeg

• 	 Voedings- of spoelslang tussen zak en pomp is verstopt

•  	Slang is verstopt tussen pomp en patiënt

• 	 Batterij is bijna leeg (alarm klinkt continu, ongeveer 15 minuten voordat het systeem zich uitschakelt)

• 	 Pomp staat meer dan 10 minuten in de modus PAUZE zonder dat de gebruiker een nieuwe opdracht heeft gegeven

• 	 Slangen van de pompset zijn verkeerd rond de rotor gelegd

• 	 Systeemfouten, zie hieronder

• 	 Aanvoer voltooid 

•  De MISTIC-connector wordt verwijderd tijdens AUTOM. PREPAREREN of GEACTIVEERD
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De schermen met betrekking tot fouten, problemen, waarschuwingen en informatie worden hieronder beschreven:

Systeemfout (vast akoestisch volume)

Het scherm systeemfout is de meest algemene vorm van fouten, Afbeelding 25. U kunt een systeemfout alleen sluiten door de pomp 
uit te schakelen.  Er is geen optie om door te gaan omdat het om een ernstige fout gaat.  Op het scherm wordt ook een foutnummer 
gegeven ter referentie.  Dit nummer moet worden doorgegeven aan de Klantenservice bij contact over het probleem.

Foutnr.	 Betreffend subsysteem

    0		  Internal timer stopped (Interne timer is gestopt).

 1		  Flash Chip missing OR version incompatible (Flashchip ontbreekt OF de versie is incompatibel).

 2		  Too many graphic screens in memory (Te veel grafische schermen in geheugen geladen).

 4		  Never got a ADC ISR for motor current (ADC ISR voor motorstroom niet ontvangen).

 5		  Never got a ADC ISR for battery level (ADC ISR voor batterijniveau niet ontvangen).

 6		  Never got a ADC ISR for battery temperature (ADC ISR voor batterijtemperatuur niet ontvangen).

 7		  Never got a ADC ISR for Ultrasonic Upstream Occlusion or Bag-Empty checks (ADC ISR voor ultrasonische upstream 		
	 occlusie of lege zak).

 8		  Never got a ADC ISR for Ultrasonic during Downstream Occlusion (ADC ISR voor ultrasonische downstream occlusie 		
	 niet ontvangen).

 9 		  RS232 Communications Transmission Error (RS232 Fout bij communicatieoverdracht).

10		  Flash Write Error (Fout bij schrijven naar flash).

11		  Flash Read Error (Fout bij lezen van flash).

12		  Stopcock Time Out (Time-out kraantje). 

13		  Time Out for Buzzer Test (Time-out zoemertest)

16		  Flash Read Error (Fout bij lezen van flash).

18		  Battery Unplugged or Other Error (Batterij losgekoppeld of andere fout).

19		  Flash Read Error (Fout bij lezen van flash).

20		  Could not find Stop Cock Flush Position during prime routine (Spoelpositie van kraantje tijden prepareren niet 		
	 gevonden).

21		  Could not find Stop Cock Feed Position during prime routine (Toedienpositie van kraantje tijden prepareren niet 		
	 gevonden).

22		  Motor Error during Tubing AutoLoad (Motorfout bij automatisch laden van slangen).

23		  Motor Failsafe Time Out Error (Time-out bij motorbeveiliging). Possible damaged gearbox encoder or flex cable 		
	 (Versnellingsbakencoder of flexkabel mogelijk beschadigd).

25		  Display Lockup Time Out Error (Time-out bij schermvergrendeling).

33	            	 Motor Control Failure (Motorbesturing werkt niet).
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Afbeelding 25. Algemeen scherm 
systeemfout.  Zie de sectie 
Klantenservice.

Zet de stroom uit en aan om te testen of dit het probleem verhelpt.  Als het probleem zich niet op deze wijze laat oplossen, druk dan 
op     AAN/UIT om de pomp uit te zetten en neem een andere pomp in bedrijf.

Probleem pauzeren (instelbaar akoestisch volume)

Het scherm PROBLEEM INDRUKKEN, Afbeelding 26, wordt weergegeven als de pomp langer dan 10 minuten heeft gepauzeerd 
zonder invoer van de gebruiker.  Zie de subsectie “Pauzeren” voor een beschrijving van de modus PAUZE.

Druk op DOORGAAN om terug te keren naar het vorige scherm.  Hierin kunt u de instellingen wijzigen, de pomp onmiddellijk starten, 
of de pomp een bepaald aantal minuten laten draaien.  Zie afbeelding 18A - 18B voor de opties in het menuscherm PAUZE. 

Als het probleem zich niet laat oplossen, druk dan op    AAN/UIT om de pomp uit te zetten en neem een andere pomp in bedrijf.

Afbeelding 26. Scherm Probl-
eem indrukken.

Probleem rotor (instelbaar akoestisch volume)

Het scherm PROBLEEM ROTOR wordt weergegeven tijdens GEACTIVEERD of PREPAREREN als de pomp een probleem met de rotor 
heeft geconstateerd.  Zie Afbeelding 27. Het PROBLEEM ROTOR wordt meestal veroorzaakt door een probleem met de slangen van de 
pompset rond de rotor.

Controleer of de pompset niet beschadigd is en wikkel de slangen opnieuw rond de rotor zoals beschreven in de sectie “Pompsets 
laden”.  Druk op DOORGAAN om opnieuw op te starten.

Als het probleem zich niet laat oplossen, druk dan op    AAN/UIT om de pomp uit te zetten en neem een andere pomp in bedrijf.

Afbeelding 27. Scherm Probleem rotor. 
Laad de setslangen opnieuw en druk op 
DOORGAAN.



KANGAROO JOEY™  29 Enterale voedingspomp

Probleem aanvoer (instelbaar akoestisch volume)

Het scherm PROBLEEM AANVOER wordt weergegeven wanneer de enterale voeding niet meer wordt toegediend omdat de zak leeg 
is of omdat er een verstopping is opgetreden tussen de pomp en de zak.  Controleer de voedingsleiding om de occlusie te vinden die 
de verstopping veroorzaakt.  Als de occlusie niet kan worden verwijderd, laad dan een nieuwe pompset, prepareer deze en druk op 
DOORGAAN om de aanvoer opnieuw te starten.

Als het probleem zich niet laat oplossen, druk dan op    AAN/UIT om de pomp uit te zetten en neem een andere pomp in bedrijf.

Afbeelding 28. Scherm Probleem 
aanvoer.

Probleem spoelen (instelbaar akoestisch volume)

Het scherm PROBLEEM SPOELEN wordt weergegeven wanneer de spoeloplossing niet meer wordt toegediend omdat de spoelzak 
leeg is of omdat er een verstopping tussen de pomp en de spoelzak is opgetreden.  Controleer de spoelleiding om de occlusie te 
vinden die de verstopping veroorzaakt.  Als de occlusie niet kan worden verwijderd, laad dan een nieuwe pompset, prepareer deze 
en druk op DOORGAAN om de aanvoer opnieuw te starten (zie afbeelding 29).

Als het probleem zich niet laat oplossen, druk dan op    AAN/UIT om de pomp uit te zetten en neem een andere pomp in bedrijf.

Afbeelding 29. Scherm Probleem spoelen.

Probleem doorvoer (instelbaar akoestisch volume)

Het scherm PROBLEEM DOORVOER wordt weergegeven wanneer de spoeloplossing of de voeding niet meer wordt toegediend omdat 
er een verstopping tussen de pomp en de patiënt is opgetreden.  Controleer de leiding om de occlusie te vinden die de verstopping 
veroorzaakt.  Als het probleem zich niet laat oplossen, controleer dan de ruimte rond de klep in de laadruimte van de pompset op 
vocht of vuil dat de foutmelding kan hebben veroorzaakt.  Maak het gebied rond de klep schoon.  Als het probleem niet kan worden 
opgelost, laad dan een nieuwe pompset, prepareer deze en druk op DOORGAAN om de aanvoer opnieuw te starten, Afbeelding 30.

Als het probleem zich niet laat oplossen, druk dan op    AAN/UIT om de pomp uit te zetten en neem een andere pomp in bedrijf.

Afbeelding 30. Scherm Probleem doorvoer.
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Probleem Pompset losgeraakt (vast akoestisch volume)

Het scherm PROBLEEM POMPSET LOSGERAAKT wordt weergegeven als de zwarte ringhouder (MISTIC) niet goed vastzit in de MISTIC-
opening in de laadruimte van de pompset.  Controleer en corrigeer indien mogelijk de plaatsing van de MISTIC-houder.  Als het 
probleem niet kan worden opgelost, laad dan een nieuwe pompset, prepareer deze en druk op DOORGAAN om de aanvoer opnieuw 
te starten, Afbeelding 31.

Als het probleem zich niet laat oplossen, druk dan op    AAN/UIT om de pomp uit te zetten en neem een andere pomp in bedrijf.

Afbeelding 31. Scherm Probleem pompset 
losgeraakt.

Batterij bijna leeg (vast akoestisch volume)
Het scherm BATTERIJ BIJNA LEEG wordt weergegeven en het alarm klinkt ononderbroken als de batterij moet worden opgeladen.  
Wanneer dit scherm wordt weergegeven, heeft de batterij nog stroom over voor ongeveer 15 minuten, Afbeelding 32.

Sluit de pomp aan op de netstroom om de batterij op te laden.  De pomp keert automatisch terug naar het scherm dat actief was 
voordat dit probleem zich voordeed.  De ingebouwde batterij wordt altijd opgeladen als de pomp op netstroom werkt.  Het duurt zes 
uur voordat het batterijpak volledig is opgeladen. 

Wanneer dit scherm verschijnt als de stroomadapter nog op de pomp is aangesloten, moet u controleren of de stekker van de 
adapter helemaal tegen de achterzijde van de pomp ligt.

Afbeelding 32. Scherm Batterij bijna leeg.  
Geeft aan dat de batterij onmiddellijk moet 
worden opgeladen.

Aanvoer voltooid (instelbaar akoestisch volume)
Het informatiescherm AANVOER VOLTOOID verschijnt nadat de ingestelde voeding is toegediend, Afbeelding 33. Druk op AAN/UIT om 
de pomp uit te schakelen.  Druk op DOORGAAN om terug te keren naar het openingsmenu SET GELADEN, Afbeelding 7A - 7D.

Afbeelding 33. Scherm Aanvoer voltooid.
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Waarschuwing pompset > 24 uur in gebruik      
De gebruikswaarschuwingsindicator van de pompset zal knipperen op het scherm GEACTIVEERD als een pompset langer dan 24 uur is 
gebruikt. (werkelijke gebruiksuren).  Het wordt geadviseerd de pompsets na een dergelijk lange gebruiksperiode te vervangen.  Het 
pictogram is alleen ter informatie en er hoeft niet op te worden gereageerd.

Afbeelding 34 geeft een voorbeeld van het scherm GEACTIVEERD waarbij een voedings- & spoelset meer dan 24 uur in gebruik is.  De 
informatieve waarschuwingsindicator staat linksboven in het scherm.

Afbeelding 34.  Scherm GEACTIVEERD met de 
waarschuwing linksboven in het scherm dat 
de pompset langer dan 24 uur in gebruik is.

LED-indicatoren      

Pumpestatusindikatorerne øverst til højre på pumpen giver en hurtig visuel indikation af pumpens status, især i mørke rum.

En lysende grøn indikator betyder normal pumpedrift.

En lysende gul indikator betyder, at der er en oplysning eller advarsel om lavt batteri, pumpen pauserer (HOLDER) eller der er opstået 
en af følgende fejl: FEJL VED HOLD, TILFØRSELSFEJL, FLOWFEJL eller SKYLLEFEJL.

En lysende rød statusindikator betyder, at der er en alvorlig fejl.  Der vises så en af følgende meddelelser på skærmen: SYSTEMFEJL, 
PUMPESÆT FRAKOBLET eller ROTORFEJL.
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Sectie X — Specificaties en symbolen

Specificaties

UL-classificatie (Underwriters Laboratories)

Medische apparatuur

KANGAROO JOEY™ enterale voedingspomp

(1) Geclassificeerd met betrekking tot elektrische schokken, brand en 
mechanische risico’s volgens UL60601-1

(2) Geclassificeerd met betrekking tot elektrische schokken, brand, 
mechanische en andere risico’s volgens CAN/CSA C22.2 Nr. 601.1

Type infuusapparaat
Volumetrisch

Pompmechanisme
Roterende worm

Pompsets
Alle sets die kunnen worden gebruikt bij de KANGAROO ePump enterale voedingspomp kunnen ook worden gebruikt bij de 
KANGAROO JOEY enterale voedingspomp.
	
Toediensnelheid van voeding
1 - 400 ml/uur in stappen van 1 ml
	
Voeding TLV
1 - 3000 ml/uur in stappen van 1 ml

Bolusvolume
1 - 3000 ml/uur in stappen van 1 ml

Aantal boli
1-99

Bolusinterval
1-24 uur in tussenstappen van 1 uur

Dosering spoeloplossing
10 - 500 ml in stappen van 1 ml

Interval spoeloplossing
1-24 uur in tussenstappen van 1 uur
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Nauwkeurigheid
7% of 0,5 ml/uur, afhankelijk welke groter is, met de bovenzijde van de vloeistofkolom 15,24 cm ± 0,76 cm boven de gesloten 
pompklep, bij een kamertemperatuur van 22 °C ± 2 °C, met gebruik van een nieuwe ePump voedingsset gedurende niet langer dan 
de aanbevolen maximale duur van 24 uur. Betrouwbaarheidsintervallen voor de nauwkeurigheid zijn gebaseerd op de waarden 
opgenomen in de ANSI/AAMI ID26-1992 Amerikaanse nationale norm voor infusieapparaten. De gemelde nauwkeurigheid is 
gebaseerd op de op tijd gebaseerde nauwkeurigheidsberekening van deze norm, toepasbaar voor enterale voeding. Omdat de 
aanvoernauwkeurigheid van de KANGAROO JOEY enterale voedingspomp is gebaseerd op voeding in plaats van water, moet er een 
afwijking van de nauwkeurigheid van 4% worden toegepast bij het testen van de KANGAROO JOEY enterale voedingspomp met 
water. (Er zal 4% meer water worden geleverd.)

Occlusiedruk
103 kPa (15 psi) nominaal

Afmetingen
Hoogte:  10,4 cm          Breedte:  13 cm            Diepte:  9,1 cm 

Gewicht
0,77 kg (1 kg met montageklem)

Materiaal
Soft-Touch-coating:  Latexvrij Thermoplastic urethaan
Behuizing:  Polyester/polycarbonaat

Stroom
Gebruik de stroomadapter voor aansluiting op het stopcontact.  Pomp werkt op 5V DC, 2,4 A. Gebruik alleen de stroomkabel van de 
KANGAROO JOEY enterale voedingspomp. 
Nominale spanning:  3,7 V gelijkstroom
Max. stroom:  1800 µA

Batterij 
Een nieuw volledig opgeladen lithiumion-batterijpak levert ongeveer 18 uur stroom bij een toedieningssnelheid van 125 ml/uur.  
Ongeveer 15 minuten voordat de batterij leeg is, wordt er een alarm geactiveerd dat de batterij bijna leeg is (zie subsectie “Batterij 
bijna leeg” in Sectie IX).  Als de batterij volledig leeg raakt, schakelt de pomp zichzelf automatisch uit.  

De ingebouwde batterij wordt altijd opgeladen als de pomp op netstroom werkt.  Het duurt zes uur voordat het batterijpak volledig 
is opgeladen.  

Alarmen

•	 Systeemfout

•	 Probleem doorvoer

•	 Probleem pompset losgeraakt

•	 Probleem pauzeren

•	 Probleem rotor

•	 Probleem aanvoer



KANGAROO JOEY™  34 Enterale voedingspomp

•	 Probleem spoelen

• Batterij bijna leeg

Alarmvolume
Minimaal 65 dBA op 1 meter bij maximum volumestand

Bedrijfstemperatuur
10-40 °C bij een relatieve vochtigheid van 75%, niet-condenserend

Opslagtemperatuur
0-50 °C bij een relatieve vochtigheid van 95%, niet-condenserend

Type beveiliging tegen elektrische schokken
Klasse II, apparatuur met ingebouwde stroomvoorziening

Mate van beveiliging tegen elektrische schokken
Type BF

Werking
Continu of geprogrammeerd onderbroken

Mate van beveiliging tegen het binnendringen van vloeistoffen
Druipwaterdicht IPX4
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Symbolen op pomp en accessoires
U treft de volgende symbolen aan op de pomp of op de accessoires, zoals de stroomadapter.

Raadpleeg de begeleidende 
documentatie

Type BF bescherming (mate van 
beveiliging tegen elektrische 
schokken - er is geen 
geleidende verbinding met de 
patiënt)

Code fabricagedatum

Serienummer

Nabestelnummer voor het 
apparaat zoals vermeld op 
verpakkingslabel

Wisselstroom

Klasse II apparatuur (Mate van 
beveiliging tegen elektrische 
schokken), dubbel geïsoleerd

Gelijkstroom (DC)

Druipwaterdicht (Mate 
van beveiliging tegen 
het binnendringen van 
vloeistoffen)

CE-norm – Europese 
Gemeenschap Certificatie

Aan/uit-knop

Knoppen voor het selecteren 
van de schermaanwijzingen

Stroombron 5 V gelijkstroom 
2,4 A

Pas op:  Uitsluitend voor 
gebruik binnenshuis.

Functionele aarde

Gebruik de KANGAROO JOEY 
enterale voedingspompsets 
niet langer dan 24 uur

Niet gebruiken als de 
verpakking is beschadigd of 
geopend

Spoeloplossing

Voeding

Raadpleeg de handleiding 
van de KANGAROO JOEY 
enterale voedingspomp voor 
de laadinstructies van de 
voedingsset

VDE in Europa

UL in de VS en 
Canada

Schema Set laden

Maximale 
werkdruk 103 kPa

Controleer of de 
witte dop en de 
rode getande 
connector goed 
vast zitten

See Accompanying 
Documents 

Seriële I/O 
communicatiepoort 
(certificatie en 
programmering)

De Europese richtlijn Afval van elektrische 
en elektronische apparaten (EAAE) in 
overeenstemming met de Europese norm 
EN 50419
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Sectie XI — Klantenservice

Aan de elektronica in de KANGAROO JOEY enterale voedingspomp kan de klant geen onderhoud plegen.  In het bijzonder zullen 
wijzigingen aan de elektronica uitgevoerd door niet-bevoegde KANGAROO JOEY enterale voedingspomp technici de nauwkeurigheid 
beÔnvloeden.  Bepaalde reserveonderdelen, zoals opgenomen in Sectie XIII - Reserveonderdeelnummers, zijn beschikbaar bij 
onderstaande servicecentra.

Al het onderhoudspersoneel dient de juiste training en bevoegdheid te hebben om met de KANGAROO JOEY enterale voedingspomp 
te mogen werken.  Onjuiste service kan de werking van de pomp negatief beïnvloeden.

Terugsturen voor reparatie
1.	 Neem contact op de Klantenservice voor een RMA-nummer en verzendinstructies. Bel het volgende nummer.

2. 	 Verpak het instrument zorgvuldig en verzend het verzekerde pakket naar de volgende locatie (of naar uw plaatselijke 
onderhoudscentrum):

 Verenigde Staten U.K. Service Center (buiten de VS en Canada)
  Tyco Healthcare Group LP 	 Tyco Healthcare Group LP
  98.6 Faichney Drive 	 Technical Services  
  Watertown, NY 13601 	 Unit 2, Talisman Business Centre, London Road
  +1-800-448-0190 of +1 (315) 788-5246  	 Bicester, OX26 6HR, UK 
   	 01869 328065
 Canada
  Tyco Healthcare Canada
  7300 Trans Canada Highway
  Pointe-Claire, QC  H9R 1C7
  +1-877-664-0190 of +1 (514) 695-1220

Sectie XII — Onderhoud
Neem voor algemene onderhoudszaken hieronder niet behandeld contact op met Klantenservice (Sectie XI).

WAARSCHUWING:  Open de behuizing niet. Er bevinden zich geen onderdelen in de pomp die door de gebruiker kunnen worden 
onderhouden.  Als de behuizing wordt geopend, dan kan dit de goede werking van het apparaat beïnvloeden en vervalt de garantie.

De volgende onderhoudszaken/onderdelen kunnen door de gebruiker worden vervangen op de KANGAROO JOEY enterale 
voedingspomp.  Zie Sectie XIII voor Onderdeelnummers en Sectie XI voor het contact opnemen met Klantenservice.

Bovenklep die laadruimte van pompset afsluit
Zie Afbeelding 35 voor het vervangen van de bovenklep en ga als volgt te werk:

1. 	 Plaats de linker deurscharnier op de linker deurpen.

2. 	 Breng de deurscharnieren voorzichtig uiteen.

3. 	 Plaats de rechter klepscharnier op de rechter scharnierpen.
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Afbeelding 35.  Vervangen van blauwe klep.

Batterijpak

Zie Sectie VIII voor volledige instructies voor het vervangen van het batterijpak. De batterij kan zich geheel of gedeeltelijk ontladen 
als de pomp lange tijd (meer dan 1 jaar) niet wordt gebruikt of wordt opgeslagen. Wij adviseren de batterij in een dergelijk geval 
niet aan te sluiten.  De batterij moet mogelijk enkele malen worden opgeladen en ontladen om de maximale capaciteit te herstellen.

Batterijklep

Zie Afbeelding 36 voor het vervangen van de batterijklep en ga als volgt te werk:

1.  	Plaats de batterijklep op de opening. Controleer of de rubberen periferieafdichting op de pompbehuizing in de 		
opening past van de batterijklep voordat u de klep helemaal sluit. Vermijd dat de afsluiting wordt afgeknepen om een 
waterdichte afsluiting te behouden.

2.  Plaats de lange en de korte schroeven in de juiste gaten.

Stroomkabel

Zie Sectie IV voor een eerste ingebruikname, inclusief aanwijzingen voor het gebruik van de stroomkabel.

Paalklem

Zie Sectie IV voor een eerste ingebruikname, inclusief aanwijzingen voor het gebruik van de paalklem.

Afbeelding 36.  Vervangen van batterijklep.



KANGAROO JOEY™  38 Enterale voedingspomp

Sectie XIII — Reserveonderdeelnummers

Als u een order wilt plaatsen voor reparatieonderdelen of als u technische assistentie nodig hebt, kunt u bellen met de 
Klantenservice.

De KANGAROO JOEY enterale voedingspomp bevat een beperkt aantal onderdelen die onderhouden kunnen worden, Afbeelding 37. 
Het onderhoud voor de gebruiker mag alleen worden uitgevoerd door goed gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Bezoek onze website op: www.tycohealthcare.com

1

4

3

2

Afbeelding 37.  Onderdelen waaraan gebruiker onderhoud kan plegen.

(1)   	KANGAROO JOEY enterale voedingspomp. KANGAROO JOEY enterale voedingspomp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                   383400
(2) 	Hoofdklep (blauwe transparante klep). Hoofdklep (blauwe transparante klep). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       F31931
(3) 	Batterijpak. Batterijpak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                            F010506
(4) 	Batterijklep. Batterijklep. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                              F31929
 	Stroomkabel (met stroomadapter).. Stroomkabel (met stroomadapter).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        383491
. Paalklem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                383493
 	Stekkers (setje van 4). Stekkers (setje van 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                     382493

ACCESSOIRES
 	Verlengkabel (VS). Verlengkabel (VS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                       382495
 	Verlengkabel (Europa). Verlengkabel (Europa). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                    382496
. Verlengkabel (Australië). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                  382497
 	Verlengkabel (VK). Verlengkabel (VK). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                       382498
. Flexibele armpaalklem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                   383494
. Hercertificering van pompset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                              776150
. Rugzak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                 770022
. Rugzak, klein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                           770024
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Sectie XIV — Garantie

BEPERKTE GARANTIE:   Kendall, een bedrijf van Tyco Healthcare Group LP, garandeert aan de eerste koper (“Klant”) dat dit product, 
mits normaal gebruikt, vrij zal zijn van gebreken in materiaal en vakmanschap gedurende één (1) jaar na de datum van aankoop 
van Tyco Healthcare Group LP of een door haar bevoegde leverancier. Als dit product binnen deze garantieperiode gebreken in 
materiaal of vakmanschap vertoont, zal Tyco Healthcare Group LP het gebrekkige onderdeel of product, naar eigen keuze en op eigen 
kosten, vervangen door een vergelijkbaar onderdeel of product, het gebrekkige onderdeel of product repareren of, als vervanging 
noch reparatie redelijkerwijs mogelijk zijn, de aankoopprijs van het gebrekkige onderdeel of product crediteren. Hiertoe moet Klant 
het originele van datum voorzien aankoopbewijs overleggen.  Tyco Healthcare Group LP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 
voor schade voortkomend uit ongeoorloofde reparatie, onoordeelkundig gebruik, nalatigheid of van buiten komend onheil. Het 
verwijderen, onleesbaar maken of wijzigen van het serienummer maakt deze garantie ongeldig.  Alle andere aanspraken op 
garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel 
of een bepaalde toepassing anders dan hetgeen uitdrukkelijk is gesteld in de bij het product behorende documentatie, worden door 
Tyco Healthcare Group LP afgewezen.
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Sectie XV — Verklaring elektromagnetische conformiteit                 

De KANGAROO JOEY enterale voedingspomp is gebouwd en getest conform de normen UL60601-1, E181931 CSA-C22.2 No.601.1-
M90 en EN60601-1-2.

De KANGAROO JOEY enterale voedingspomp is bestemd voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving.  
De gebruiker van de pomp dient er voor te zorgen dat het apparaat inderdaad in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

	

	

		
Emissietests	 Conformiteit		 Elektromagnetische omgeving - Richtlijn

RF-emissie 

( CISPR 11)	 Groep 1

RF-emissie 

( CISPR 11)	 Klasse B

Harmonische emissies 
(IEC 61000-3-2)	 Klasse A	

Voltageschommelingen/trillingemissie 
(IEC 61000-3-3)	 Wordt aan voldaan	

Immuniteit voor stralingstoring 
(EN60601-1-2 / IEC 61000-4-3:2002)	 Wordt aan voldaan	

Immuniteit voor geleidingsstoring 
(EN60601-1-2 / IEC 61000-4-6:2001)	 Wordt aan voldaan	

Immuniteit voor stroomfrequentie magnetisch veld 
(EN60601-1-2 / IEC 61000-4-8:2001)	 Wordt aan voldaan	

Immuniteit voor zakken en dalen van voltage 
(EN60601-1-2 / IEC 61000-4-11:2001)	 Wordt aan voldaan	

Immuniteit voor snelle kortstondige signaalstoten 
(EN60601-1-2 / IEC 61000-4-4:2001)	 Wordt aan voldaan	

Immuniteit voor elektrostatische ontladingen 
(EN60601-1-2 / IEC 61000-4-2:2001)	 Wordt aan voldaan	

Immuniteit voor piekspanningen 
(EN60601-1-2 / IEC 61000-4-5:2001)	 Wordt aan voldaan

De KANGAROO JOEY enterale voedingspomp maakt alleen voor de interne 
functies gebruik van RF-energie.  De RF-emissie is daarom erg laag en zal 
naar verwachting nooit elektronische apparatuur in de directe omgeving 
storen.

De KANGAROO JOEY enterale voedingspomp is geschikt voor gebruik in alle 
gebouwen, inclusief woningen en gebouwen rechtstreeks aangesloten op het 
openbare laagspanningsnet dat woningen voorziet van netstroom.



KANGAROO JOEY™  41 Enterale voedingspomp

Section XVI — AccuSystem√

De KANGAROO JOEY enterale voedingspomp is een betrouwbaar en nauwkeurig enteraal voedingsapparaat. De KANGAROO 
JOEY enterale voedingspomp dankt zijn nauwkeurigheid aan het ontwerp, de gestuurde kalibratieprocedures en de stringente 
fabricageprocessen. Een van de meest kritische functionele onderdelen van de KANGAROO JOEY is de AccuSystem√-voedingsset, 
geproduceerd door Tyco Healthcare Group LP. De functionaliteit van de KANGAROO JOEY AccuSystem√ voedingsset is extreem 
belangrijk voor het handhaven van kwaliteit en maakt het mogelijk voeding en vocht accuraat toe te dienen.

De reden dat de KANGAROO JOEY enterale voedingspomp en de KANGAROO ePump AccuSystem√ voedingssets voldoen aan de 
verwachtingen van onze klanten is dat deze twee onderdelen tijdens het fabricageproces zijn geïntegreerd. De parameters van het 
fabricageproces van de KANGAROO JOEY AccuSystem√ voedingssets worden bij Tyco Healthcare Group LP streng gecontroleerd om 
geen afwijkingen te krijgen en om consistente en betrouwbare producten te leveren. De verschillende thermoplastische materialen 
staan ook onder streng toezicht en worden met zorg gekozen teneinde KANGAROO JOEY enterale voedingspompen te produceren 
die consistente kwaliteit en accurate toediening leveren. De fabriekskalibratie en uiteindelijke beoordeling van een KANGAROO JOEY 
enterale voedingspomp is afhankelijk van het gebruik van Healthcare KANGAROO ePump AccuSystem√ voedingssets. Het gebruik 
van generieke voedingssets of andere voedingssets niet geproduceerd door Tyco Healthcare Group LP wordt niet ondersteund 
of goedgekeurd door Tyco Healthcare Group LP. Het gebruik van niet goedgekeurde voedingssets kan de nauwkeurigheid van de 
KANGAROO JOEY enterale voedingspomp in gevaar brengen. Controleer of uw voedingsset voorzien is van het AccuSystem√-logo 
om er zeker van te zijn dat uw KANGAROO JOEY enterale voedingspomp bij elk gebruik de gewenste optimale en accurate prestaties 
levert.
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